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Remarque : Recommencer le test en utilisant un nouveau TDR. 
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Ligne de Contrôle
Ligne de Test 

Remarque : Le résultat est positif même si la ligne de test est très fine.

Pas de ligne de contrôle

Plasmodium falciparum

tDR du paludisme à P. falciparum
guide d’interprétation des résultats


